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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Tidak terdapat perbedaan kadar magnesium pada serum lipemik 

dengan penanganan menggunakan PEG 6000 8% dan high speed 

centrifugation, sehingga penggunaan PEG 6000 8% dapat menjadi metode 

alternatif penanganan serum lipemik selain menggunakan high speed 

centrifugation. 

B. Saran  

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait subjek penelitian agar 

lebih bervariasi, dan mencakup tiga kategori tingkat kelipemikan. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan membandingkan metode 

standar yaitu menggunakan ultrasentrifugasi. 

 

 

 

 

 

 


