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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Ada pengaruh kadar hemoglobin dalam serum terhadap hasil pemeriksaan 

kadar trigliserida. 

2. Kadar hemoglobin dalam serum sebesar 182,4 mg/dL sudah mampu 

mempengaruhi hasil pemeriksaan kadar trigliserida. 

B. Saran  

1. Bagi teknisi laboratorium  

Pemeriksaan kadar trigliserida menggunakan serum hemolisis dapat 

dilakukan jika kadar hemoglobin dalam serum kurang dari 182,4 mg/dL 

dengan mengukur kadar hemoglobin. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Perlu dilakukan penelitian yang sama namun menggunakan sampel dengan 

kadar trigliserida yang tinggi dan melakukan pengukuran kadar 

hemoglobin pada variasi kadar hemoglobin. 

  


