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KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN DANDANDANDAN SARANSARANSARANSARAN

A.A.A.A. KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan

1. Serum kuda homogen untuk bahan kontrol pemeriksaan kadar ureum.

2. Serum kuda stabil setelah disimpan selama 10 minggu untuk bahan

kontrol pemeriksaan kadar ureum.

B.B.B.B. SaranSaranSaranSaran

1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pembuatan bahan

kontrol dari serum kuda, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bahan

kontrol untuk pemeriksaan kimia klinik.

2. Penelitian lebih lanjut perlu menggunakan serum kuda yang tidak hanya

dari satu ekor kuda, sehingga dapat menggambarkan secara umum

populasi kuda yang berada di Rumah Pemotongan Kuda, Desa

Segoroyoso, Pleret, Bantul.
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