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KESIMPULANDANSARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkanhasildanpembahasandiatasdapatdisimpulkansebagaiberikut;

1. Jenisdanjumlahmesinsterilisasisudahmemenuhisyarat.walaupuntidakmemiliki

semuatapiberdasarkankebutuhansudahmemenuhisyarat.

2.Caramengontrolkondisidanfungsimesinsterilisasisudahmemenuhistandar

3.Carapemeliharaanmesinsterilisasisudahmemenuhisyarat

4.KualifikasitenagayangadadiInstalasiSterilisasijugasudahmemenuhisyarat.

5.PersyaratanruanganyangadadiInstalasiSterilisasibelummemenuhisyarat

B.Saran

AdapunsaranyangdapatdisampaikankepadaRumahSakitGigiDanMulutUniversitas

MuhammadiyahYogyakartaadalahsebagaiberikut: 1.Untukpemeliharan

mesinhendaknyarutindilakukan,terutamapemeliharaan

jangkawaktu3bulanjugaharusdilakukanolehpetugaselectromedic,supayamesin

sterilisasidapatdimanfaatkandalamwaktuyangpanjang.

1. CaramengontrolkondisidanfungsimesinsebaiknyapengadaanalattesBiologi.

2.PengadaanAutoklafyangyangkapasitas800-1000litersehinggauntuklinenbisa

sterilsendiri.

3.UntukmendukungpenggunaanDTT,sebaiknyaPengadaanairROuntukmencucipasca

direndamDTTdanOksigenuntukpengeringanalat.
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4.Untukkualifikasitenagakhususnyamengenaipelatihan,lebihditingkatkan.


