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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemeriksaan kadar 

albumin pada serum yang segera dipisahkan dengan hasil pemeriksaan 

kadar albumin pada penundaan pemisahan serum selama 2 jam. 

2. Rerata hasil pemeriksaan kadar albumin pada serum yang segera 

dipisahkan adalah 4,37 g/dL. 

3. Rerata hasil pemeriksaan kadar albumin pada serum yang mengalami 

penundaan pemisahan 2 jam setelah disentrifus adalah 4,51 g/dL. 

4. Kadar albumin pada serum yang mengalami penundaan pemisahan 

setelah disentrifus lebih tinggi dibanding pada serum yang segera 

dipisahkan dengan persentase rerata selisih sebesar 4,18%. 

B. Saran 

Sebaiknya dalam penanganan serum tetap sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yaitu segera dipisahkan dari bekuan darah  

untuk meminimalisir kesalahan hasil pemeriksaan. 
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