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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Rerata hasil pemeriksaan kadar ureum pada serum adalah 13,39 mg/dl. 

Rerata hasil pemeriksaan kadar ureum pada plasma heparin adalah 35,99 

mg/dl. 

2. Persentase selisih kadar ureum pada serum dan plasma heparin adalah 

1,68%.  

3. Ada perbedaan pada kadar ureum menggunakan serum dan plasma heparin.  

B. SARAN  

 Pemeriksan ureum disarankan menggunakan serum karena tidak 

mengandung bahan-bahan dari luar seperti penambahan antikoagulan dan 

didalam serum tidak terganggu aktifitas atau reaksinya. 
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