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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pengolahan serum lipemik rendah menggunakan metode pengenceran 

didapatkan akurasi sebesar 119,55%, metode serum blank didapatkan 

akurasi sebesar 91,29%, dan metode kombinasi didapatkan akurasi 

sebesar 119,55% 

2. Pengolahan serum lipemik sedang menggunakan metode pengenceran 

didapatkan akurasi sebesar 141,67%, metode serum blank didapatkan 

akurasi sebesar 96,65%, dan metode kombinasi didapatkan akurasi 

sebesar 141,67% 

3. Pengolahan serum lipemik berat menggunakan metode pengenceran 

didapatkan akurasi sebesar 344,87%, metode serum blank didapatkan 

akurasi sebesar 89,67%, dan metode kombinasi didapatkan akurasi 

sebesar 310,36% 

B. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan pengambilan sampel dalam 

waktu yang sama, volume sampel yang disimpan sama, dan 

penyimpanan serum dalam waktu yang sama 

 


